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Mittauspoytakirjan laadinta

Pikaohjeet laitemalleille CA6116, CA6116N ja CA6117 —

DataView



Mittauspoytakirjan laadinta

= Kaynnista ICT-ohjelmisto
= Kytke laite tietokoneesee

» Luo yhteys klikkaamalla "Luo yhteys” -painiketta

.

Tiedoste  Muokkaa Maytd Laite Tyokalut Tuki
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Raportt; EM 60364-6 [Basic] -

Eliuﬂ Tydpiste
-2 C.A6LLx
L2 Mittaussessiot




Mittauspoytakirjan laadinta B RNO
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= Ohjelmisto ehdottaa mittaustietojen siirtamista mittalaitteelta tietokoneelle
= Valitse "Kyll&”

aite Tydkalut  Tuki

R |[Ba]%e | R & X 4

Fiaportti EM BO364-6 [Bazic) -

| .

Haluatko ladata kaikki mittaustapakturmat™?
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Lataa automaattizest tallennetut tiedostat.
Yaoit haluteszasi muok.ata azetukzia valitzemalla T pakalut” -valikosta ' alinnat'

13 kysy uudelleen.
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Mittauspoytakirjan laadinta

= Mittaustiedot on nyt siirretty tietokoneelle
= Puuvalikon avaaminen onnistuu painamalla mittaustiedoston vasemmalla
puolella sijaitsevaa "+” -merkkia

ao T — e

Tiedoste Muckkaa Maytd Laite Tyokalut Tuki

FH(FOA] TSR |52 % |

Raportti; EM BO364E (Basic) ‘

=] Tyopiste Reitti-
-1 CAB117
=% Mittaussessiot Aloitus- ja lopetuspaivamaara: 2015-08-11 09:24:25 2015-08-11 09:24:25
Eﬂ Laitteen tunnus: Malli 6117 Sarjanumero: 1898
Kayttaja Mimi: Yritys:
Kohde Yhteyshenkild: Yritys:
Mittauspaikan nimi EXAMPLE
Huoneen nimi
Kohteen nimi
Laitteen tunnus MNimi Pawvamaara Tulokset
BASIC_IMNSTALL_DESCR. Basic description [EN 60364-6] MNA MA
-R0O0101 MNA MA
GARAGE GARAGE MNA MA
KITCHEN KITCHEN MNA MA
DINING_ROOM DINING_ROOM MNA MA
LIVING_ROOM LVING_ROOM A MA
wcC wc MA MA
OFFICE OFFICE MNA oK
-0001U0 -0001u0 MNA MA
-LO01UO -L001UO MNA MA
BEDROOM? BEDROOM1 MNA MA
BEDROOMZ BEDROOMZ MNA MA
BATHROOM BATHROOM A MA
WORKSHOP WORKSHOP A MA
SUPPLEMENTARY SUPPLEMENTARY MA MA
Meosre
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Mittauspoytakirjan laadinta
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= Mikali olet avannut kaikki avattavissa olevat kansiot seka alikansiot, tulisi
puuvalikko alla olevan kuvan mukainen:
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Tiedosto Muckkaa Maytd  Laite  Tyokalut  Tuki

FHFOR TS| 52| x4 || Raportt; EN 03646 (Basic) ~ ‘
- C. )
9““' Mittaussessiot Aloitus- ja lopetuspaivamasra: 2015-08-11 09:24:25 2015-08-11 09:24:25
Elﬁ Laitteen tunnus: Malli 6117 Sarjanumero: 1898
-1 Basic description [EM 60364-6] Kayttaja Mimi: Yritys:
Kohde Yhteyshenkild: Yritys:
B @ GARAGE Mittauspaikan nimi EXAMPLE
-2 WORKBENCH_SOCKET Ezﬁ:::n” n”i:::"
5 . VVSK ramppitesti
H Silmukkaimpedanssi (Z5)
- {H) Vastus Laitteen tunnus Mimi Paivamaara Tulokset
S I NEON_STRIPLIGHT BASIC_INSTALL_DESCR. Basic description [EN 60364-6] MA NA
- M) Vastus R00101 NA NA
IE:I WORKBENCH_LIGHTING GARAGE GARAGE MA NA
..... Vastus KITCHEN KITCHEN MA MNA
£ SWITCHBOARD DINING_ROOM DINING_ROOM MA NA
M) Vastus LIVING_ROOM LIVING_ROOM NA NA
Linjaimpedanssi (i) we we NA NA
VVSK ramppitesti OFFICE OFFICE MNA OK
. -0001U0 -0001U0 MA NA
-] Eristysvastus L001U0 L001U0 NA NA
M) Eristysvastus _ BEDROOMA1 BEDROOM1 NA NA
M) Silmukkaimpedanssi (Zs) BEDROOM2 BEDROOM2 NA MNA
BATHROOM BATHROOM MNA NA
WORKSHOP WORKSHOP MNA MNA
SUPPLEMENTARY SUPPLEMENTARY MA NA
B- IE:I EARTH_COMMECTION
----- . Maadoitusvastus 3-P (Re)
-0 KITCHEN P > y
& IF—:: ELECTRIC_OVEN w
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= Valitse raportin luontia varten esim. EN 60364-6 (Basic) pudotusvalikosta
alla olevan kuvan mukaisesti.

3 T — e

Tiedoste Muckkaa MNaytd Laite Tyodkalut Tuki

T IR

Fapartti

=] Tyopiste Reitti- EN 63645
1:9 CAGILT Prewview
-5 Mittaussessiot Aloitus- ja lopetuspaivamaara Efﬁ:{t 5 2015-08-11 09:24:25
29 EXAMPLE Laitteen tunnus: Sarjanumero: 1898
Basic description [EM 60364-6] Kayttaja Mimi: Yritys:
El Kohde Yhteyshenkild: Yritys:
-3 GARAGE Mittauspaikan nimi EXAMPLE
=I5 WORKBENCH_SOCKET :“E{‘ee” i
P WVSK ramppitesti phteen nimi
Silmukkaimpedanssi (£s)
- M) Vastus Laitteen tunnus Nimi Paivamaara  Tulokset
a--@ MEOM_STRIPLIGHT BASIC_INSTALL _DESCR. Basic description [EN 60364-6] MA MA
M) Vastus -R00101 NA NA
-0 WORKBENCH_LIGHTING GARAGE GARAGE MA MA
o LdM] Vastus KITCHEN KITCHEN MNA MNA
23 SWITCHBOARD DINING_ROOM DINING_ROOM MA MA
_[ri] Vastus LIVING_ROOM LIVING_ROOM MA MA
Linjaimpedanssi (Zi) we wc NA NA
- [M] VWSK ramppitesti OFFICE OFFICE MNA 0K
_ -D001U0 -0001U0 MA MA
Eristysvastus
Isty: -L001UD -L001U0 MA MA
- {H) Eristysvastus _ BEDROOM1 BEDROOM1 NA NA
~{M] Silmukkaimpedanssi (Zs) BEDROOM2 BEDROOM2 MA MA
BATHROOM BATHROOM MNA MNA
WORKSHOP WORKSHOP MA MA
SUPPLEMENTARY SUPPLEMENTARY MA A
-2 EARTH_CONNECTION \ [ D M erq bl !
Maadoitusvastus 3-P (Re) Jr/, i).r’g[_x_)’/ / & fﬂf-tj/_)
- KITCHEN ——



Mittauspoytakirjan laadinta

» Klikkaa "Luo DataView-raportti” -painiketta luodaksesi
mittauspoytakirjan

1 ICT
Tiedosto  Muckkaa Maytd Lait alut  Tuki
LLIETRE L A R E L TR Raport: EN BU3646 (Basic] v
B'i Tyopiste [ Luo DataView-raportti ] Reitti:
ﬂ:ﬁ' C.AB1LY
=% Mittaussessiot Aloitus- ja lopetuspaivamaara:  2015-08-11 09:24:25 2015-08-11 09:24:25
2§ EXAMPLE Laitteen tunnus: Malli 6117 Sarjanumera: 1898
-[T]] Basic description [EN 60364-6] Kayttaja Mimi: Yritys:
-1 Kohde Yhteyshenkild: Yritys:
5 GARAGE Mittauspaikan nimi EXAMPLE

-5 WORKBENCH_SOCKET E“E{‘ee” i
o WVSK ramppitesti oreen mm
Silmukkaimpedanssi (Zs)

Vastus Lritteen tunnus Nimi Pawamsam  Taloksel
=20 NEON_STRIPLIGHT BASIC_INSTALL DESCR. Basic description [EN 60364-6] NA MA
fM) Vastus -R00101 MA MA
(-5 WORKBENCH_LIGHTING GARAGE GARAGE NA NA
M) vastus KITCHEN KITCHEN NA NA
-5 SWITCHEOARD DINING_ROOM DINING_ROOM NA A
[ Vastus LIVING_ROOM LIVING_ROOM NA NA
Linjaimpedanssi (Zi) wc wc NA NA
1) WSK ramppitesti OFFICE OFFICE NA oK
. -0001U0 -0001U0 NA NA
M) Eristysvastus -L001U0 -L001U0 NA NA
~{H] Eristysvastus BEDROOM1 BEDROOM1 NA NA
1] Silmukkaimpedanssi (Zs) BEDROOM2 BEDROOM2 NA NA
BATHROOM BATHROOM NA NA
WORKSHOP WORKSHOP NA NA
SUPPLEMENTARY SUPPLEMENTARY NA NA

=3 EARTH_CONMNECTION
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Mittauspoytakirjan laadinta
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Raportti on nyt luotu ja DataView kaynnistyy automaattisesti.
Muokataksesi mittaustietoja (mittauksen suorittaja, paikka jne.), klikkaa
tyOkalurivin ylapuolella sijaitsevaa "Muokkaa” -painiketta ja valitse
"Muokkaa mittaussession ominaisuuksia”.

==l

Peru

Palauta

Leikkaa

Kopici

Liimaa

Erikoislimaus...

Lisda tydsivu

Poista tydsivu

Mimed uudestaan tydsivu
Kopici tydsivu

Siirrd tydsivua

Muckkaa mittaussession ominaisuuksia

Lisdd uusi kohde...
Linkit...
Objekt

Ctrl+Z
Ctrl+Y

Ctrl+X
Ctrl+C
Ctrl+V
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Mittauspoytakirja

sivu
slys 1
stiluettelo 2
\'SK trippaus (ramppi) 3 a

i
llinumero 6117

rjanumero 1898

llennuksen alkamispaivamaara -

llennuksen alkamispaivamaara -

itteen tunnus Malli: Malli 6117; Sarjanumero: 1898; Firmware-versio: v01r05b00

tid nimi (kayttaja):
i (kayttaja):

/

| Fuhelin (kayttaja):

Yhteyshenkild (mittauspaikka):
Mittauspaikan puhelinnumera:
Osoite 1 (mittauspaikka):
Kaupunki (mittauspaikka):
Maa (mittauspaikka):

Kommentteja:




Mittauspoytakirjan laadinta [ :Nouk
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= Uuden kayttgjan lisdaminen onnistuu klikkaamalla "Operator” -valilehden
"New” -painiketta. Tayta taman jalkeen tarvittavat tiedot (kayttajan
yhteystiedot jne.) ja klikkaa "OK”

» Klikkaa taman jalkeen "Site” -valilehtea ja tayta tarvittavat tiedot koskien
mittauspaikkaa (paikan/kohteen yhteystiedot jne.) ja klikkaa "OK”

—
— dh Sesionpopertes -
Laite Valinest Ikkuna Tuki wsme | Custom |
It‘l oo

&[E(E[E]E] w]<[ <[> [»] B3] o] g

CA Matsystem AB

CA Matsystem AB

Heidi Jukola

Sjéflygvégen 35

Téby

Heidi Jukola

CA Matsystem AB

heidi. jukola @chauvin-arnous. fi

sjoflygvégen 35

Toimistotiloissa suoritetut testimittaukset

Taby

j AUVin-arnoux.

J [ by [ e |



Mittauspoytéakirjan laadinta
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= Kayttdja- seka paikka/kohdetiedot siirtyvat automaattisesti
mittauspoytakirjaan. Tiedot I6ytyvat myds tallennettuina "mittaussession
ominaisuuksista” seuraavaa raportinluontikertaa varten.
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-‘Tdost Muckkaa Mayttd Elementti Zoomaa Laite Vilineet Ikkun
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Mittauspoytakirja

Sisillys sivu

Laitteen tunnus Malli: Malli 6117; Sarjanumero: 1898; Firmware-versio: v01r05b00
Mallinumera 6117

Sarjanumero 1898

Tallennuksen alkamispaivamaara —

Tallennuksen alkamispaivamaara —

Yhtid nimi (kayttaja): CA Matsystem AB
MNimi (kayttaja): Heidi Jukola
Puhelin (kayttaja): 0707302598

Yhteyshenkild (mittauspaikka): Heidi Jukola
Mittauspaikan puhelinnumero: 0707302598
Osoite 1 (mittauspaikka): Sjoflygvagen 35
Kaupunki (mittauspaikka): Taby

Maa (mittauspaikka): Ruotsi

Kommentteja:

Toimistotiloissa suoritetut testimittaukset
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Mittauspoytakirjassa sijaitsevien otsikoiden ym. tekstien muokkaaminen onnistuu
kaksoisklikkaamalla kyseista tekstia. Alla esim. sisallys -valilehden mittaustietojen
muokkauksesta.

Raportti-ikkunan vasemmassa alalaidassa

Mittaussession kuvauksen ominaisuudet

e . . eyt . e . Nayts tekst
sijaitsevien valilehtien kautta paaset raportin -+ - 5 = = = =
eri, sisallysluettelossa mainituille sivuille ’ Bty Dol '
. . . arjanumera, arjanumera,
— mahdonlsuus mUOkata kunkln sSivun {Tallennuksen alkamispaivamaara} [Tallennuksen alkamispaivamaara] Tabuizattorit

0t |

{Tallennuksen alkamispaivamaara} [Tallennuksen alkamispaivamaara]

teksteja. /

Yhteyshe
Mittauspal
Osoite 1 v
Kaupunki 4 b Tuki
Maa (mitt
Tallennuksen alkamispaiamasra — isa4 kentdin nimi |
Kommenty Tallennuksen kesto 16656:09:24:25 (d’h:min:s)
Laitteen tunnus Malii: Malli 6117, Safjanumero: 1858, Firmware o -
o ) Tiedoston nimi Asennustesteri-1898-20150812-5.dvb Lis&a kertan arvo |
Toimistotil Laitteen konfiguroint
Tietokannan polku C\Usersihejuk\DocumentsiData\iew\DataFil Lisa3 kentdn koodi |
Mallinumero G117
Sarjanumers 1858
Tallennuksen alkamispaivamaara — Muuta |
L |Ké | Koh.clel RT—
¥ Piirré laatikio

Eéllys !Tesﬁluettelo | YYSK ramppD ,/_____\




